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Jméno:

gullichova

Prijment:

Rodné ¢islo:

1986-02-02

Datum narozeni:

Refrakce [dpt]
-0,25-0,25 121° +0,25 -0,25 84°
Sféricky ekvivalent  [dpt]

Kontaktni informace:

g -0,25 +0,25
- ~[ 270 Odchylka pohledu [] §
Misto: 1.9
10 Prameér zornice [mm] 10
4.7 4.8
2020-06-27 20 Vzdalenost zornic  [mm] 20
Datum méfeni: 64

Vysledek screeningu

>1,00 dpt Anisometropie
21,00 dpt | | Astigmatismus

> 2,00 dpt | Hyperopie

> 1,00 dpt | Myopie

250° Odchylka pohledu

21,5mm Anisokorie

ROC A, Ver. 7.1.4.0 VvV pO‘I‘éd ku

SlouZi pouze k méfeni refrakce bez rozkapani. Namérené vysledky mlze hodnotit pouze oéni specialista. Vysetfeni by mélo
byt opakovano zhruba v 1/2 ro€nich intervalech. Déti s vysledkem "VySetfit podrobnéji" by mély byt poslany na podrobné
vySetfeni oftalmologem.

Refraction was measured with Plusoptix.
Check out our range of binocular autorefractors for your clinic.
www.plusoptix.com
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